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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ

от 21 октября 2011 года № ФСЗ 2011/10829

На медицинское изделие
Аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом и лимфодренажа 
«Starvac», с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"Старвак Групп”, Франция,
Starvac Group, 29 rue Paule Raymondis, ZAC de Gabardie, 31200 Toulouse, France

Производитель
’’Старвак Групп”, Франция,
Starvac Group, 29 rue Paule Raymondis, ZAC de Gabardie, 31200 Toulouse, France

Место производства медицинского изделия
Starvac Group, 29 rue Paule Raymondis, ZAC de Gabardie, 31200 Toulouse, France

Номер регистрационного досье № 30764 от 03.08.2011 

Видмедицинскогоизделия-

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4490

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 21 октя^^2% -1 To}?a^i^ Щ 74-Пр/11, 
и приказом от 27 сентября 2016 годаШ^-102f)9.o замену у 
допущено к обращению на террито|йй Российской;-Фе,|^вд 
Руководитель Федеральной службыI |  - '4&1/
по надзору в сфере здравоохранен1̂ ^Ц ' ,у, ' |:4 М.А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 октября 2011 года № ФСЗ 2011/10829

Лист 1

На медицинское изделие
Аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом и лимфодренажа «Starvac» 
с принадлежностями, варианты исполнения;

SP Original, S'One, DXtwin.
I. Starvac SP Original.
Состав;
1. Системный блок.
2. Чашка вакуумная для лица маленькая 06.
3. Чашка вакуумная для лица круглая 018.
4: Чашка вакуумная для лица й рубцов овальная 014x24.
5. Чашка вакуу.мпая для тела 040.
6. Чашка вакуумная для тела 060.
7. Чашка вакуумная для тела 080.
8. Чашка вакуумная для тела 0100.
9. Чашка двойного всасывания для тела 0100 - 4 шт.
10. Головка роликовая маленькая для тела.
11. Головка роликовая большая для тела.
12. Шланг соединительный основной.
13. Тележка.
14. Держатель основного шланга.
15. Фильтр поролоновый - 2 шт.
16. Полка для принадлежностей - 2 шт.
17. Адап гер для чашек.
18. Соединительная трубка для чашек двойного всасывания па 4 разве твления.
19. Сетевой кабель.
20. Постер аппарата SP Original.
21. Руководство по экспл>'а'1ации.
Принадлежности:
1. Чашка вакуумная для лица маленькая 0 6  - не более 50 шт.
2. Чашка вакуумная для лица круглая 018 - не более 50 шт.
3. Чашка вакуумная для лица и рубцов овальная 014x24 - не более 50 шт.
4. Чашка вакуумная для тела 040 - не бож
5. Чашка вакуумная для тела 060 -

Приказом от 27 сентября 2016 год#№ 40^09 о заменс ^^пущено к обрашению на 
территории Российской Федерацр

Руководитель Федеральной слущп>1 

по надзору в сфере здравоохране^я 'ч .ж
М.А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА n o  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 октября 2011 года

6. Чашка вакуумная для тела 080 - не более 50 шт.
7' Чашка вакуумная для тела 0100 - не более 50 шт.
8. Чашка двойного всасывания для тела 0100 - не более 50 шт.
9; Головка роликовая маленькая для тела - не более 50 шт.
10. Головка роликовая большая для тела - не более 50 шт.
11. Фильтр поролоновый - не более 50 шт.
12. Адаптер для чашек - не более 50 шт.
13. Шланг соединительный основной - не более 15 шт.
14; Соединительная трубка для чашек двойного всасывания на 4 разветвления 
не более 15 ш з.
15. Полка для принадлежностей - не более 30 шт.
16. Коннеетор Grey Ribbed - не более 50 шт.

Л 7. Коннектор (Вилка) - не более 50 шт.
18. Коннектор (Гнездо) - не более 50 шт.
19. Клапан электрбмагнитньш - не более 15 шт.
20. Сетевой кабель - не более 1 нп .
21. Сервисный набор (плата источника питания -1  шт., карта дисплея -1 шт., карта 
расширения - 1шт.) - не более 5 шт.
22. Руководство по эксплуатации.
II. Starvac S'One.
Состав:
1. Систе.мный блок
2. Кейс.
3. Фильтр поролоновый- 2 шт.
4. Чашка вакуумная для лица круглая 018.
5. Чашка вакуумная для лица и рубцов овальная 014x24.
6. Чашка вакуумная для тела 040.
7. Чашка вакуумная для тела 060.
8. Чашка вакуумная для тела 080.
9. Чашка вакуумная для тела 0100.
10. Чашки двойного всасывания для тела 0100 - 2 шт.
11. Гол[овка роликовая маленькая для тела.
12. Головка роликовая большая для тела.

Приказом от 27 сентября 2016 года И^§2{)9 о замене д о п о е н о  к о^аш;ению на 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 октября 2011 года № ФСЗ 2011/10829

Лист 3

13. Адаптер для чашек.
14. Соединительная трубка для чашек двойного всасывания на 2 разветвления.
15. Шланг соединительный основной.
16. Сетевой кабель.
17. Постер аппарата S&apo.s;One.
18. Руководство по эксплуатации.
Принадлежности:
I . Чашка вакуумная для лица круглая 018 - не более 50 шт.
2. Чашка вакуумная для лица и рубцов овальная 014x24 - не более 50 шт.
3. Чашка вакуумная для тела 040 - не более 50 шт.
4. Чашка вакуумная для тела 060 - не более 50 шт.
5. Чашка вакуумная для тела 080  - не более 50 шт.
6. Чашка вакуулшая для тела 0100 - не более 50 шт.
7. Чашки двойного всасывания для тела 0100 - не более 50 пгг.
8. ГбЛовка роликовая маленькая для тела - не более 50 шт.
9. Головка роликовая большая для тела - не более 50 шт.
10. Фильтр пррблоновый - не более 50 шт.
11. Ш ланг соединительный основной - не более 15 шт.
12. Соединительная трубка для чашек двойного всасывания на 2 разветвления -  
не болеё 15 щ т.:
13. Адаптер для чшпек - не более 50 шт.
14. Коннектор Grey Ribbed - не более 50 шт.
15. Коннектор (Вилка)-не более 50 шт.
16. Коннектор (Гнездо) - не более 50 шт.
17. Сетевой кабель - не более 1 шт.
18. Сервисный набор (материнская плата - 1шт.) - не более 5 шт.
19. Руководство по эксплуатации.
III. Starvac DXtwin.
Состав:
1. Корпус.
2. Сенсорный экран.
3. Пульт управления Pilot.
4. Головка роликовая для тела EV03D.

Приказом от 27 сентября 2016 года 
территории Российской Федерации.!

Руководитель Федеральной служба 
по надзору в сфере здравоохранени
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИеТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 октября 2011 года № ФСЗ 2011/10829

Лист 4

5. Чашка вакуумная для тела NEOcup 040.
6. Чашка вакуумная для тела NEOcup 060.
7. ЧаШка вакуумная для тела NEOcup 080.
8. Чашка вакуумная для лица NEOlift 08.
9. Чашка вакуумная для лица NEOlift 018.
10. Чашка вакуумная для лица NEOlift 0 1 4x24.
1 Е Насадка для тела EVOsphere - 2 шт.
12. Фильтр поролоновый - 2 шт.
13. Сетевой кабель.
14. Брошюра - протокол проведения процедур.
15. Баннер.
16. Ирсгер DXtwin - 2 шт.
17. Постер Starvac.
18. Наклейка.
19. Руководство но эксплуатации.
11ринадлежности:
1. Пульт управления Pilot - не более 50 шт.
2. Головка роликовая для тела EV03D - не более 50 шт.
3. Чашка вакуу.мная для тела NEOcup 040 - не более 50 нп .
4. Чашка вакуумная для те.та NEOcup 060 - не более 50 пп.
5. Чашка вакуумная для тела NEOcup 0 8 0 - не более 50 шт.
6. Чашка в а к з ^ н а я  для лица NEOlift 08  - не более 50 шт.
7. Чашка вакуумная для лица NEOlift 018 - не более 50 шт.
8. Чашка вакуумная ;шя лица NEOlift 014x24 - не более 50шт.
9. Насадка для тела EVOsphere - не более 50 шт.
10. Фильтр поролоновый - не более 50 шт.
11. Сетевой кабель - не более 1 шт.
12. Сервисный набор (плата источника питания -1  шт., карта дисплея -1  шт., карта 
расширения -1  шт., карта расширения для пульта «Пилот» - 1 шт., видеокарта -1  шт., 
карта интерфейса -1 нп .) - не более 5 шт.
13. Держатель шланга.
14. Руководство по эксплуатации.
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